
 

 

 

 چک لیست ارزیابی برنامه هاي پیشنیازي

  آزمایشگاههاي کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي 

 مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز آزمایشگاههاي مرجع کنترل غذا ودارو

 ترل غذا و داروينبا همکاري آزمایشگاههاي ک

 زشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، غربی، دانشگاه علوم پ دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 ......................آزمایشگاه کنترل غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی  درج لوگوي دانشگاه محل
 3از 1صفحه 

  آزمایشگاههاي کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي برنامه هاي پیشنیازي یابیچک لیست ارز
 :تاریخ ممیزي :نام واحد تولیدي 

 

 بسمه تعالی

لازم است پس . و پیشنیازهاي استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه طراحی شده است  GLPاین چک لیست بر اساس حداقل الزامات        
کنترل کیفیت واحد تولیدي عمل اجرایی ارزیابی آزمایشگاههاي راهنماي تکمیل چک لیست که ضمیمه دستورالمطابق ارزیابی هر بند از الزامات، از 

 .مشخص نموده و در پایان هر جدول جمع امتیاز ثبت شود      ⃝می باشد، امتیاز بدست آمده را با علامت 
 

 امتیاز  نظریه ممیزي )تیازام 80(ی  فضاي فیزیک: 1جدول شماره 

1 
با توجه به رعایت نوع   با مساحت کافی ، داراي نور مناسب ،آزمایشگاه در محل مناسب

 .احداث شده است ،حجم فعالیت ،رعایت ایمنی محیطی و پرسنلی
 15 10 5 0 

2 
، هود لامینار/ کشتاتاق (شناسی حداقل به سه قسمت اصلی  آزمایشگاه میکروب

 .تفکیک شده است) و استریلیزاسیون سیونکوباان
 15 10 5 0 

3 
و  ، تجهیزات و لوازم مصرفیو مواد شیمیایی محیط کشت ،ها نگهداري حلال محل

 .تفکیک شده استاستاندارد هاي کاري 
 15 10 5 0 

 0 2 6 10  .دشوهاي شاهد مطابق دستورالعمل نگهداري نمونه هاي شاهد نگهداري مینمونه 4
 0 2 6 10  .آزمایشگاه و انبارها قابلیت نظافت و شستشو دارندوسطوح کاري ، سقف،کفدیوارها 5

6 
 طور منظمآزمایشگاه و انبارها مطابق دستورالعمل مربوطه بهو تهویه ،رطوبتدما

 .کنترل و ثبت می شود
 15 10 5 0 

  جمع امتیاز
 

 امتیاز  ه ممیزينظری )امتیاز 30(کارکنان : 2جدول شماره 
 0 2 6 10  .با شرح وظایف آزمایشگاه و حوزه هاي فعالیت آن مطابقت دارد کارکنانو تعداد  توانمندي 1

2 
به صورت مصوب و مطابق شرایط احراز  آزمایشگاهو کارشناسان  مسئول فنی شرح وظایف 

وجود دارد. 
 

10 6 2 0 

3 
وجود ارزیابی اثربخشی آموزشهاي طی شده کارکنان وسوابق آموزشهاي فنی و مهارتی

 .دارد
 

10 6 2 0 

  امتیاز جمع
 

 امتیاز  نظریه ممیزي )امتیاز 85(کنترل مدارك و سوابق : 3جدول شماره 

1 
و در  شده و بطور متناسب توزیع آزمون به روز بودهمربوط به انجام فرایندمستندات 

 ..)ر با دستگاهها، روشهاي اعتباربخشی و روشهاي آزمون،روش کا(شامل .دنی باشمدسترس
 15 10 5 0 

2 
و به  تحت کنترل بوده) علمی ملی و بین المللی  -مراجع تخصصی (مستندات برون سازمانی 

 .می شوندروز 
 10 6 2 0 

3 
مستند شده و در و انجام کالیبراسیون داخلی دستگاهها  دستورالعملهاي کار با دستگاهها

 .ن می باشنداختیار کارکنا
 15 10 5 0 

 0 2 6 10  .باشد موجود می و میکروبی هاي شیمیایی روش انجام آزمون 4
 0 1 3 5  .می باشدو در دسترس کارکنان  دستورالعمل نحوه محلول سازي تهیه 5
 0 2 6 10  .باشند می و قابل ردیابی هاي خام ثبت شده نتایج بدست آمده از آزمونها در دفاتر داده 6
 0 2 6 10  .هاي دستگاهی در دفاتر مخصوص هر دستگاه ثبت می شوند داده 7

8 
مستندات و سوابقی دال  ورد تایید سازمان غذا و دارو،درصورت وجود قرارداد با آزمایشگاه همکار م

هاي تخصصی در زمان تعریف شده در قرارداد انجام شده  و آزمون بر ارسال نمونه وجود داشته 
 .است

 5 3 1 0 

9 
به صورت منظم به آزمایشگاه ارسال شده و ) و تخصصی آزمونهاي عمومی(آمار ماهیانه
 .می باشند قابل ردیابی 

 5 3 1 0 

  جمع امتیاز
 

 



 ......................آزمایشگاه کنترل غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی  درج لوگوي دانشگاه محل
 3از 2صفحه 

  آزمایشگاههاي کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي برنامه هاي پیشنیازي یابیچک لیست ارز
 :تاریخ ممیزي :نام واحد تولیدي 

 

 امتیاز  نظریه ممیزي )امتیاز 240(الزامات فنی : 4جدول شماره 

1 
 و ابط دریافت نمونه مطابقت داده شدهضو با ،آزمایشگاه قبل از انجام آزمون هاي وارده بهنمونه

 .باشندمیو قابل ردیابی  فرد ثبت  کد منحصر بهبا 
 

15 10 5 0 

 0 1 3 5  .می باشندو در صورت لزوم کالیبره  لوازم شیشه اي مورد نیاز در آزمایشگاه موجود بوده 2

3 
 به و کد منحصر هو داراي شناسنام تجهیزات مورد نیاز در بخش شیمیایی موجود بوده

 .باشد می فرد
 

30 20 10 0 

4 
 به و کد منحصر و داراي شناسنامه تجهیزات مورد نیاز در بخش میکروبی موجود بوده

 .باشد می فرد
 

30 20 10 0 

5 
از  با تاریخ معتبر تجهیزات موجود در آزمایشگاه داراي گواهی و برچسب کالیبراسیون

 .دنباش میصلاحیتهاي داراي تأیید  شرکت
 

30 20 10 0 

 0 5 10 15  .شوند  انجام گرفته و ثبت می) و حجم  ، جرمدما(کالیبراسیون میانی تجهیزات  6

7 
 ، متناسب با کنترل کیفیت محصول مطابق دستورالعمل نگهداري، لیست  حلالهايمواد و 

 .رعایت می شود  FEFO و اصل  و تفکیک شده کد گذاري 
 

15 10 5 0 

 0 2 6 10  .باشند موجود در آزمایشگاه داراي گواهی معتبر می هاي کشت و محیطها  مواد، محلول 8

9 
و دماي  مواد شیمیایی و محیطهاي کشت که داخل یخچال نگهداري می شوند تفکیک شده

 .می شود یخچال کنترل و ثبت
 

10 6 2 0 

10 
با چسب اتوکلاو و یا بیواندیکاتور (ور منظمکنترل کیفی استریلیزاسیون بخش میکروبی بط

 .می شودانجام و ثبت) اتوکلاو
 

10 6 2 0 

11 
موجود  هاي کشتو محیط  MSDS ((در آزمایشگاه برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

 .باشد می
 

10 6 2 0 

12 
، تاریخ لولنام مح( .باشند میهاي تهیه شده مناسب و قابل ردیابی  گذاري محلول نحوه برچسب

 ) و شرایط نگهداري ، نام فردتهیه کنندهتهیه
 

10 6 2 0 

13 
و هدایت  pH .(گردد میکنترل و ثبتهفتگی کیفیت آب مقطر مصرفی آزمایشگاه 

 ) تست میکروبی  الکتریکی
 

10 6 2 0 

 0 2 6 10  . می باشد و داراي مکش کافی هود شیمیاي فعال 14

15 
  )ساعت1000کمتر از( UVو داراي لامپ  متناسب با فعالیت آزمایشگاه هودمیکروبیتعداد 

 .دنباش میو کالیبره )ساعت کارکرد1000کمتر از(فیلتر هپا و
 

15 10 5 0 

16 
و   کنترل و پایش محیط هاي کشت قابل استفاده با سوش هاي میکروبشناسی انجام می شود

 . می باشندسوابق موجود 
 

15 10 5 0 

  امتیاز جمع
 

 امتیاز  نظریه ممیزي )امتیاز 65(الزامات ایمنی و بهداشت  : 5جدول شماره 

1 
، سیستم اطفاء حریق شوي ، چشمدوش اضطراري(آزمایشگاه از لحاظ رعایت اصول ایمنی 

هاي اولیه حاوي ملزومات مورد نیاز ، جعبه کمک  (باشد مناسب می. 
 

15 10 5 0 

2 
در  )روپوش و ، دستکش، عینکماسک(کارکنان آزمایشگاه از لوازم حفاظت فردي 

 .نمایند حین کار استفاده می
 

5 3 1 0 

 0 5 10 15  .می شوند اصولی امحاءبطورطور مناسب تفکیک و  بهشیمیاییو  پسماندهاي میکروبی 3
 0 2 6 10  .زمایشگاه انجام شده استاقداماتی جهت جلوگیري از ورود جوندگان و حشرات موذي به آ 4
 0 2 6 10  .نظافت انجام می شود بوده و بطور روزانه آزمایشگاه داراي برنامه و چک لیست نظافت 5
 0 2 6 10  .رعایت می شود و انبارها نظم و ترتیب در کلیه فضاهاي آزمایشگاه  6

  امتیاز جمع
 

 امتیاز  نظریه ممیزي )زامتیا 50(ویژه  امتیازات: 6جدول شماره 

 0 1 3 5  .شرکت نموده است و مقایسات بین آزمایشگاهی آزمایشگاه در آزمون هاي مهارت آزمایی 1
 0 1 3 5  .بین آزمایشگاهی به اصلاح روش آزمون منتهی شده استونتایج حاصل از تست هاي حرفه اي  2



 ......................آزمایشگاه کنترل غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی  درج لوگوي دانشگاه محل
 3از 3صفحه 

  آزمایشگاههاي کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي برنامه هاي پیشنیازي یابیچک لیست ارز
 :تاریخ ممیزي :نام واحد تولیدي 

 

3 
هی به تو من استقرار یافته  ISO 17025سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه و استاندارد 

 .شده است دریافت گواهینامه
 

5 3 1 0 

 :موارد زیر ارزیابی شود ISO 17025درصورت استقرار سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد 

4 
و GLPمطابق با الزامات  و تعهد مدیریت ارشد خط مشی کیفیت آزمایشگاه ،نظامنامه 

 .ین و مورد تایید مدیریت ارشد آزمایشگاه قرار گرفته استتدو ISO17025استاندارد یا 
 

3 2 1 0 

5 
و  به  روش کدگذاري مناسب وجود داشته تدوین شده، روش اجرایی کنترل مستندات

 .امکان پذیر باشد گونه اي است که ردیابی مستندات به آسانی
 

3 2 1 0 

6 
 کار و آزمون نامنطبق ثبت  شده و مستند شده و سوابقروش اجرایی کنترل کار نامنطبق 

 .می باشند قابل ردیابی
 

3 2 1 0 

7 
اقدامات و تحلیل علل مستند شده و سوابق و اصلاحی  روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه

 .می باشندقابل ردیابی بروز عدم انطباق ثبت شده و 
 

5 3 1 0 

8 
 د و عدم انطباق ها ثبت شده و خری مستند شده و سوابقروش اجرایی خرید کالا و خدمات 

 .می باشندقابل ردیابی 
 

3 2 1 0 

9 
 تدوین شده و به گونه اي است که ردیابی سوابق به آسانی روش اجرایی کنترل سوابق

 .امکان پذیر باشد
 

3 2 1 0 

 0 1 2 3  .منصوب شده اند و جانشینان آنها  و مدیر فنی آزمایشگاه  مسئول تضمین کیفیت 10

11 
تهیه شده و نیازسنجی آموزشی  ، برنامه آموزشی سالیانه روش اجرایی آموزش کارکنان

 .است
 

3 2 1 0 

12 
تدوین شده و سوابق صحه گذاري و اعتباربخشی روشهاي آزمون  روش اجرایی صحه گذاري
 .می باشد مورد استفاده قابل ردیابی

 
3 2 1 0 

13 
تدوین شده و سوابق محاسبات  ه گیري روشهاي آزمونروش اجرایی تخمین عدم قطعیت انداز

 .وجود داردآن 
 

3 2 1 0 

14 
و سوابق عدم انطباق کالیبراسیون  روش اجرایی کالیبراسیون و نگهداري تجهیزات تدوین شده

 .می باشدشده و قابل ردیابی  ثبتنگهداري تجهیزات  و
 

3 2 1 0 

  امتیاز جمع
 



 1از 1صفحه 
 محل درج لوگوي دانشگاه ......................شگاه کنترل غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی آزمای

 نظریه نهایی ارزیابی آزمایشگاههاي کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي
 

 بسمه تعالی
واقع در .............................................................. از آزمایشگاه کنترل کیفیت واحد تولیدي................................ بازرسی مورخ / یزي به استناد مم

و مسئولیت فنی خانم ....................................... .............................................................به نشانی........................ شهر 
 . موارد عدم انطباق مشاهده شده به شرح ذیل اعلام می گردد.................................................................... آقاي/

 ممیزيگزارش 
 یا شماره بند چک لیست نطباقشرح عدم ا ردیف یا شماره بند چک لیست شرح عدم انطباق فردی
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 :امتیاز کسب شده  .)این امتیاز به مجموع امتیاز کسب شده از چک لیست اضافه می شود(  50: امتیاز ویژه   500:   حداکثر امتیاز 

 . دارد تنظیم و یک برگ آن تحویل ممیزي شوندگان ذیل گردید و محل بدون هیچگونه ضرر و زیان جانی و مالی ترك گردید این صورتجلسه در دونسخه که هر یک حکم واحد
یا تا ..................... /.......................شایسته است مدیریت محترم واحد تولیدي نسبت به صدور دستور مقتضی جهت رفع عدم انطباقهاي اعلام شده در مهلت تعیین شده به مدت  همچنین

بدیهی است . ارائه نمایدکنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  آزمایشگاهبه به صورت کتبی و نتیجه اقدامات بعمل آمده را اقدام نموده  از زمان تحویل این گزارش....................... مورخ 
 .بعمل خواهد آمد کنترل غذا و دارو یشگاه، اقدامات قانونی از سوي آزماآنهادر صورت عدم رفع 

 :نام و نام خانوادگی سر ممیز
 :تاریخ و امضاء

 :                   نام و نام خانوادگی ممیزین
 :                              تاریخ و امضاء

      
 :نام و نام خانوادگی مدیر عامل

                         :                              تاریخ و امضاء 
 :نام و نام خانوادگی مسئول فنی

 :                                                      تاریخ و امضاء 

 :این قسمت پس از ارائه گزارش به مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تکمیل می شود
 و داروي دانشگاه علوم پزشکی آزمایشگاه کنترل غذا  نهایینظریه 

 
 :آزمایشگاهنام و نام خانوادگی مدیر                                                                                                                                                      

 :تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      

 حد نصاب امتیاز
 Dسطح  Cسطح  Bسطح  Aسطح  +Aسطح

 0-250   251-350     351-450 451 -500 500بیش از 
      سطح بدست آمده

 


